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Befestigungsbügels 
Bekanntmachung        STOCKHOLM, 2016 

Der O-Ring des Lungenautomats der Inspiremasken muss eingefettet werden, wenn der Lungenautomat schwer 
in die Maske zu montieren ist oder wenn der O-Ring trocken ist. 

Gültig für 

Spirocom L 
Spirocom XL 
Spirocom XXL 

Beschreibung 

 
Der Befestigungsbügel, der dazu dient das Spirocom an der Maske zu sichern wurde überarbeitet. 

 

 
 
Die Änderung des Designs hat keinen Einfluss auf die Funktion oder die Passform. 

 

Zusätzliche Information 

Die Artikelnummer für das Ersatzteil "Befestigungsbügel mit Schraube" (P/N 460200050) bleibt gleich. 


